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实验原理
[bookmark: _Toc30960][bookmark: _Toc14195][bookmark: _Toc16193][bookmark: _Toc40800936]切片经高碘酸氧化，肾组织基膜内的多糖和肺组织中的真菌内的多糖化合物被氧化暴露出醛基，游离的醛基还原六铵银的银离子成金属银而呈黑色。硫代硫酸钠对已显色的银盐起固定作用，并除去未反应的银离子。


















实验结果判读


肾小球囊基膜、肾毛细血管球基膜和肾小管上皮基膜呈黑色
真菌、弹性纤维和网状纤维也呈灰黑色或棕黑色。
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	[bookmark: _Toc40800938]仪器名称
	品牌
	型号

	冰冻切片机
	Thermo
	HM525 NX

	载玻片
	皮诺飞生物科技有限公司
	S193333

	电热鼓风干燥箱
	上海光地仪器设备有限公司
	101A-3

	生物显微镜
	NIKON
	E100

	拍照显微镜
	NIKON
	ECLIPSE-Ci

	扫描仪
	济南丹吉尔电子电子有限公司
	Pannoramic SCAN Ⅱ
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试剂
	[bookmark: _Toc457909481][bookmark: _Toc457908951]试剂
	品牌
	货号

	OCT包埋剂
	SAKURA
	4583

	甘油明胶
	皮诺飞生物科技有限公司
	S191402

	六胺银染色试剂盒
	贝索
	BA4094




耗材：


微波修复盒，玻璃缸，染色架，染色杯，盖玻片，5片切片盒，计时器，钝头镊子

[bookmark: _Toc20640][bookmark: _Toc4111][bookmark: _Toc17259]实验步骤	
[bookmark: _Toc22225]脱蜡
1 将烤箱中染色架上烤好的石蜡切片样本放入二甲苯Ⅰ浸泡20min，
2 将样本移入二甲苯Ⅱ浸泡20min，
3 待样本上的蜡溶解后，将样本转入无水乙醇Ⅰ浸泡5min，
4 将样本转入无水乙醇Ⅱ浸泡5min，
5 用无水乙醇刷洗20s移入水盆中用自来水流水将样本上的酒精冲洗干净。

[bookmark: _Toc30024]染色
1、切片入纯水洗3次，每次2min；
2、高碘酸氧化15~20min（此时配制工作液，并将工作液置60℃烤箱预热），流水冲洗30s后再用蒸馏水洗3次；
3、配置孵育液：
提前将硼砂和六次甲基银粉混合均匀，于60℃烤箱预热几分钟；
4、切片用阻水笔画圈，滴加预热的工作液，放入湿盒中加盖（湿盒中要加入少量水，防止染液在长时间加热时蒸发变干）；
5、40分钟后要将切片拿出在镜下观察（观察时工作液不用洗去）肾脏则以肾小球毛细血管基膜出现黑色为准，如果着色不够深，则继续放入烤箱孵育；肺则以真菌变为黑色为准（有的肺组织无真菌，则以同组有真菌的肺做参考，如果都没有真菌则以支气管变黑为标准）。以后每隔10分钟取出切片在镜下观察，直至染色结果满意为止；
6、蒸馏水稍洗；
7、硫代硫酸钠处理（处理过程中要在显微镜下控制程度）数分钟，自来水洗，直接滴加伊红染色液染色2-3s即可用水冲洗掉伊红染液。
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脱水：
切片入染色缸中的无水乙醇I 5min 
转至染色缸中的无水乙醇II 5min
再转至染色缸中的无水乙醇Ⅲ5min 
封片：
切片入染色缸中的二甲苯Ⅰ5min 
转入染色缸中的二甲苯Ⅱ5min
放入风口快速吹干后，用中性树胶封片。
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染液名称表
	染液名称
	主体成分
	保存条件

	染液A
	高碘酸
	2-8℃

	染液B
	硼砂
	2-8℃

	染液C
	六亚甲基四胺
	2-8℃

	染液D
	硫代硫酸钠
	2-8℃

	染液E
	伊红
	2-8℃




   

[bookmark: _GoBack]

本公司承诺实验结果真实可靠，若您对实验结果存有疑问，请在一个月内及时回复我们。本公司还将您的实验产品（标本及已提蛋白）在实验完成后，保存三个月，若您有需要请及时与我们联系。在以上规定期限内，本公司将积极配合您对实验结果的复核，以及产品的管理。若超过以上期限，本公司将不再承担责任和义务。
    衷心感谢您对武汉皮诺飞的信任，祝您实验顺利！
公司地址：湖北省武汉市江夏区神墩四路666号国英种业A栋14楼        网址：http://www.pinuofei.com1
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